
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД •
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 24.04.2019г. на основание чл. 103, ал. 1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществени поръчки, 
съгласно с 54, ал.12 от ППЗОП и чл.56, ал.2 от ППЗОП , във връзка с Решение № 14/28.02.2019г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ’’проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч за откриване на Публично 
състезание на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет : „Доставка на задължително 
минимално техническо оборудване за нуждите на Отделение по Съдебна медицина към МБАЛ 
"проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“ се изготви настоящия протокол за извършване на подбор 
на участниците, назначена със Заповед № 166/25.03.2019г. на Изпълнителния директор на 
МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р.Мери Газемба -  Шошкова - В.И. началник Отделение по обща и клинична 
патология
ЧЛЕНОВЕ: 1 .Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” Ловеч

2. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД
Ловеч

3. Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности при МБАЛ АД
4. Теодора Пенкова -  зам.директор по икономическите въпроси при МБАЛ ’’проф.д- 

р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

I. На 12.04.2018г на закрити заседания комисията в пълен състав се събра и пристъпи към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Комисията констатира следното, Протокол № 1 от 04.04.2019г.е публикуван на интернет 
страницана , в раздел „Профил на купувача“ на МБАП”проф.д-р.Параскев Стояноз” АД Ловеч в 
обособената електронна преписка с № 00732-2019-0005 на 04.04.2019г и електронно подписан 
протокола е изпратен на участниците на 04.04.2019г, 10:29 часа.

Участниците са потвърдили за получаването на Протокол № 1 от 04.04.2019г., както следва :
1. “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  Оферта с вх.№ 108 от 22.03.2С 19г., 12:00 часа 

- участника е потвърдил за получаването на Протокол № 2 от 04.04.2019г на 04.04.2019г, 10:41 часа.
2. „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа - участника е потвърдил за 

получаването на Протокол № 2 от 04.04.2019г на 04.04.2019г, 15:55 часа.
3. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД - Оферта с вх. № 110 от 22.03.2019г., 15:06 часа - участника е 

потвърдил за получаването на Протокол № 2 от 04.04.2019г на 04.04.2019г, 10:34 часа.
На 12.04.2019г. Председателят на Комисията получи от експерт обществени поръчки към 

МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч представените от участниците допълнителни документи в 
публично състезание с предмет: .„Доставка на задължително минимално техническо оборудване за 
нуждите на Отделение по Съдебна медицина към МБАЛ ’’проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“ 
На закрито заседание на 27.12.2018г Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към 
разглеждане на допълнително представените документи от участниците, относно съответствието на 
документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва :

1.„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, Оферта с вх. № 110 от 22.03.2019г., 15:06 часа -  Комисията е взела 
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 04.04.2019г., като са установени 
липси, както следва:

1.1. В Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП : 1 б/ 1. 
Участникът е Декларирал 1 брой доставка на медицински изделия, медицински консуматив (кръвно- 
групови реактиви) за Специализирана болница по ортопедия и травматология ВИТОША АД. Участника 
е декларирал, че тази информация не е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — 
членка на ЕС. Участника не е приложил доказателства за извършената доставка съгласно 
документацията за участие. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗОП възложителят поставя изискване

1



през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участникът да е извършил 
дейност/и с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Съгласно 
Обявление, Решение и документация за участие предмет на настоящата обществена поръчка е : Избор 
на доставчик за доставка на задължително минимално техническо оборудване за нуждите на 
Отделение по Съдебна медицина към МБАЛ"проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОЕГАД ЛОВЕЧ, съгласно 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация. В това 
число всички дейности по доставка, монтаж и гаранционно обслужване, а за медицинската апаратура 
от предмета на поръчката -  така също и въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа 
с нея. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по зсяко време да 
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП 
и описана като критерий за подбор в обявлението и документацията.

1.2. В Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП, част 
„Образователна и професионална квалификация“ -  Съгласно изискване на Еъзложителя в 
документацията за участие "Минималното изискване към участниците е поне 1/един/ от екипа да е 
обучен сервизен специалист сертифициран за извършване на сервизно обслужване Гаранционно и 
следгаранционно/ на медицинското оборудване от обособена позиция № 1 до № 6 включително“ 
Участника е описал имената на специалистите, по отделните обособени позиции, които участва, 
образование, специалност. Участника е вписал сертификат за преминал курс на обучение на инж. Илия 
Илиев от производителя за обособена позиция №6, същият е приложен на английски и български език 
с превод от заклет преводач -  копия заверени „Вярно с оригинала“ -  участника е приложил 2 пъти една 
и съща информация в офертата си. Участника е декларирал наличие на сертификат ,за обучение на 
инж. Илия Илиев от производителя по обособена позиция № 3 -  лабораторен инкубатор -  термостат 
без № и без дата без информация за вида на преминалото обучение. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП 
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и описана като критерий за 
подбор в обявлението и документацията.

На 10.04.2019 г., при експерт обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са 
входирани документи с вх. № 120/10.04.2019г. от името на участника. На заседанието на комисията се 
констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието 
на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор : 

Писмо с изх.номер T8551_Z01/09.04.2019r. подписано от Пламен Калайджиев -  управител и 
едноличен собственик на капитала, с електронен носител към него съгласно констатациите направени 
от комисията в Протокол № 1 от 04.04.2019г., както следва :

За отстраняване на несъответствията от т.1.1. от настоящия Протокол участникът е 
предоставил:

•  ЕЕДОП с коректно попълнена част Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП : 1 б / 1. Доставка на автоклав 18л. с вграден принтер - ИНВИТРО 
АГМЦ Д-Р ДИМИТРОВ, СОФИЯ, ЖК МЛАДОСТ, УЛ. Д-Р Стоян Чомаков 2. За доказване на 
извършената доставка участника е приложил фактура за цитираната доставка и приемно 
предавателен протокол към нея -  копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“ -

За отстраняване на несъответствията от т.1.2. от настоящия Протокол участникът е 
предоставил:

•  ЕЕДОП с коректно попълнена част Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” - Сертификат No BIOBASEIN20190408 за обучение на Илия Илиев от Biobase 
Biodustry, Китай за успешно завършен курс за сервиз и поддръжка на лабораторни инкубатори 
за обособена позиция № 3 -  лабораторен инкубатор. За доказване на декларираното 
обстоятелство участника е приложил цитирания сертификат на английски език и превод към 
него от агенция за преводи -  копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

След по-горе направените констатации от комисията, единодушно комисията реши, че офертата 
на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД съответства на предварително обявените условия на 
Възложителя и комисията може да премине към разглеждане на техническото предложение за 
изпълнение на поръчката на участника за съответствие с предварително обявените условия на
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Възложителя на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП.
II. Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрити заседания на 15.04.2С 19г., 16.04.2019г., 

17.04.2019г., 23.04.2019г и 24.04.2019г комисията пристъпва към разглеждането на допуснатите 
технически предложения за съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, както 
следва:

1.Участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  Оферта с вх.№ 108 от 
22.03.2019г., 12:00 часа е представил Техническо предложение както следва :

1.1 .Техническо предложение съдържащо:
1.1.1.Нотариално заверено пълномощно от Йонка Гетова - Христанова за угълномощаване на 

Йордалина Димитрова -  пълномощник -  оригинал - Липсва основание за отстраняване.
1.1.2.Техническо предложение за участие в публично състезание -  Образец № 6 от 

Документацията за участие за обособена позиции № 5, 6 и 7 - Представено, подписано от Йордалина 
Димитрова -  пълномощник, както следва :_________________________________________________________

№ Техническо предложение за участие в публично състезание Съответствие с предварително обявени*
от Възложителя.

Обособена позиция № 5 - Лампа лупа -1 брой
Наименование и изисквания Минимални 
изисквания

Предложение на участника ■ 
да/не

Производител Каталожен номе 
идентификационе 
номер/номер i 
страница 
каталога

5. Лампа лупа Лампа лупа De Luxe Plus titan Gharieni
Германия

De Luxe Plus titar 
1 стр.

5.1. Увеличителна лампа лупа с осветяване Увеличителна лампа лупа с 
осветяване - ДА

1 стр.

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
5.2. Увеличаване на лупата 3,5 диоптъра ±5% Увеличаване на лупата 3,5 

диоптъра - ДА
1 стр.

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
5.3. Напълно покрито рамо на лампа лупа Напълно покрито рамо на 

лампа лупа - ДА
1 стр.

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
5.4. Светлина с мощност 20 W ±10% Светлина с мощност 20 W - 

ДА
1 стр.

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
5.5. Монтирана на подвижна стоика на 

колелца, изработени от алуминий
Монтирана на подвижна 
стойка на колелца, 
изработени от алуминий - ДА

1 стр.

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
Обособена позиция Ns 6 - Осиилиоаш електрически трион за аутопсии -  1 брой
6. Осиилиоаш електрически трион за 

аутопсии
Осцилиращ електрически 
трион за аутопсии модел НВ- 
740

Kugel,
Германия

020.010.200

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
6.1. Захранване - 230 V, 5 m кабел Захранване - 230 V, 5 m 

кабел - ДА
Стр.1
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Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител! 
Липсва основание за отстраняване
6.2. Възможност за настройка скорост на 

въртене на остриетата
Възможност за настройка 
скорост на въртене на 
остриетата, чрез регулатор 
на скорост ДА

Стр.1

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител! 
Липсва основание за отстраняване
6.3. Глава на ел. трион - изработена от лек 

метал, с възможност за отделяне от 
основното тяло с цел стерилизация

Предната част - глава на 
триона е изработена от лек 
метал, с възможност за 
отделяне от основното тяло с 
цел стерилизация -  Да

Стр.1

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител! 
Липсва основание за отстраняване
6.4. Основна конструкция от удароустойчив 

материал.
Основна конструкция от 
удароустойчив материал - Да

Стр.1

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител! 
Липсва основание за отстраняване
6.5. С постоянно смазващи се лагери. С постоянно смазващи се 

лагери - ДА
Стр.1

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител! 
Липсва основание за отстраняване

В комплект с :
6.6. Кръгло острие, 50 мм диаметър Кръгло острие, 50 мм 

диаметър - ДА
Стр.1

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител! 
Липсва основание за отстраняване
6.7. Острие за дълбоко рязане модел Острие за дълбоко рязане 

модел НВ-502 - ДА
Стр.2

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
6.8. Сегментно острие Сегментно острие модел НВ- 

500 - да
Стр.2

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
6.9. Комплект инструменти за смяна на 

остриетата
Комплект инструменти за 
смяна на остриетата - ДА

Стр.1

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
6.10 Пластмасов куфар/кутия/подходящ за 

осцилиращ електрически трион за 
аутопсии

Пластмасов
куфар/кутия/подходящ за 
осцилиращ електрически 
трион за аутопсии Модел 
020.010.230-Д А

Стр.2

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
Обсобена позиция № 7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана
7.1. Ножица за ентеротомия права с два тъпи 

върха 21 см.
Да Rudolf-

Германия
1905-21-стр.З

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
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7.2. Нож за ампутация, дължина на острието 16 
см, дължина на инструмента 29 см.

Да Rudolf-
Германия

4В80-16-стр. 4

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител? 
Липсва основание за отстраняване
7.3. Нож за ампутация, дължина на острието 20 

см., дължина на инструмента 34 см.
Да Rudolf-

Германия
4081-20-стр. 4

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
7.4. Нож резекционен с дължина на острието 

5.5 см, дължина на инструмента 18 см.
Да Rudolf-

Германия
4088-05 - стр. 9

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
7.5. Ножица - права, с два тъпи върха, дължина 

25 см.
Да Rudolf-

Германия
1021-25-стр. 10

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
7.6. Ножица хирургична, права, с един остър и 

един тъп връх, дължина 23 см.
Да Rudolf-

Германия
1402-23-стр. 12

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
7.7. Ножица с два тъпи върха, права, дължина 

18 см.
Да Rudolf-

Германия
1430-18-стр. 18

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
7.8. Пинсета права, дължина 20 см. Да Rudolf-

Германия
4220-20-стр. 22

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
7.9. Пинсета хирургична, права, 1x2 зъба, 

дължина 20 см.
Да Rudolf-

Германия
4'00-20-стр. 23

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
7.10. Ретракгор, остър, 4 зъба, дължина 22 см. Да Rudolf-

Германия
4500-04 - стр. 25

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
7.11. Длето 20 мм 20 см. Да Rudolf-

Германия
5340-20-стр. 27

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
7.12. Чук - лек, дължина 24 см. Да Rudolf-

Германия
5802-24-стр,29

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.1.3. Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан на всяка страница. - Представен, 
подписан от Йордалина Димитрова -  пълномощник.
Комисията единодушно приема, че ■ Липсва основание за отстраняване.
1.1.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец № 8 - 
Представена, подписана от Йордалина Димитрова -  пълномощник
Комисията единодушно приема, че - Липсва основание за отстраняване
1.1.5. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец №9 - Представена, подписана от 
Йордалина Димитрова -  пълномощник.
Комисията единодушно приема, че - Липсва основание за отстраняване
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1.1.6.Декларация по чл.39, ал.З, т.1 б.Д от ППЗОП -  образец № 10 - Представена, подписана от 
Йордалина Димитрова -  пълномощник.
Комисията единодушно приема, че - Липсва основание за отстраняване
2.0торизационни писма от производителите на предлаганото медицинско оборудване за оторизиране 
на Медицинска Техника Инженеринг ООД, в качеството и на упълномощен дистрибутор, търговски 
представител -  нотариално заверени с превод към всяко оторизационно писмо от заклет преводач. 
Декларации от производителите за съответствие с СЕ марка -  копия заверени с гриф „Вярно с 
оригинала“ и преводи към тях от заклет преводач, Декларация за съответствие от производителя - 
копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и превод към нея от заклет преводач.
Комисията единодушно приема, че - Липсва основание за отстраняване
3. Участника е предоставил -  Каталози/брошури за обособена позиция № 5,6 и 7 oni/сани и маркирани 
за всяка обособена позиция № и артикулен № и вид към тях -  на английски език и превод от заклет 
преводач -  копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.
Комисията единодушно приема, че - Липсва основание за отстраняване
4. Плик с предлагани ценови параметри -1  брой запечатан непрозрачен.
Комисията единодушно приема, че - Липсва основание за отстраняване

След по-горе направените констатации от комисията, единодушно комисията реши, че офертата 
на участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  Оферта с вх.№ 1С8 от 22.03.2019г„ 
12:00 часа, съответства на предварително обявените условия на Възложителя на основание чл.56, 
ал.2 от ППЗОП.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие , оценка и 
класиране на офертата участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  Оферта с вх.№ 
108 от 22.03.2019г.

2.Участника „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа е представил 
Техническо предложение както следва :

2.1. Техническо предложение съдържащо:
2.1.1. Нотариално заверено пълномощно от Камелия Трендафилова Цанкова -  Изпълнителен 

директор и Председател на СД, за упълномощаване на Елица Рускова -  прокурист -  нотариално 
заверено - Липсва основание за отстраняване.

2.1.2.Техническо предложение за участие в публично състезание -  Образец № 6 от 
Документацията за участие за обособени позиции № 1,2, 3 ,4 ,6  и 7 - Представено, подписано от Елица 
Рускова -  прокурист, упълномощен представител на Изпълнителния директор и Председател на СД.

№ Техническо предложение за участие в публично състезание Съответствие с предварително обявенит 
от Възложителя.

Обособена позиция № 1 - Микроскопска а п а р а т а  и со сЬ то е н  пе 
отделение по Съдебна медицина. Един софтуерен пакет за работа с д

жет за работа на микроскопската апаратура з 
вата микроскопа:

Наименование и изисквания 
Минимални изисквания

Предложение на участника 
-да/не

Производител Каталожен номер 
идентификационен 
но иер/номер от страница i 
каталога

1.1. Светлинен микроскоп с 
вградена цифрова камера

Светлинен микроскоп 
Primo Star LED с цифрова 
камера Axiocam 105-ДА

Карл Цайс 
ГмбХ (Carl 
Zeiss GmbH), 
Германия

Каталожен номер: 415500 
00:58-000 Приложение 1. 
стр. 86, Интернет страница 
httos:// www.micro 
shoDx.zeiss.com/index

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.1.1 модулен концепт за осветление с 
възможност за работа с 
халогенно и LED осветление, с 
включено LED осветление 3200К

ДА Приложение 1.2 стр. 88-89 Интернет страница 
httDs:// www.micro- si ioDx.zeiss.com/index. D 
D?s=166750522C075 d )&l=en&D=us&f=e&i= 1(h 
28&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-0058 
000&sa=10128&sd=41 5500-0058- 000#415500 
0058-000
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Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания гададени от Възложител} 
Липсва основание за отстраняване

1.1.2. двустранна светлинна индикация 
интегрирана в статива на 
микроскопа, показваща 
моментния интензитет на 
осветлението

ДА Приложение 1.3 стр. 92-93

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител? 
Липсва основание за отстраняване

1.1.3. револвер с минимум 4 позиции за 
обективи

ДА Приложение 1.2 стр. 88-89 Интернет страница: 
httDs://www.micro- s ODX.zeiss.com/index. 
D?S=166750522с075 d()&l=en&D=us&f=e& 
1 (128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-005 
0()0&sa=10128&sd=41

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител? 
Липсва основание за отстраняване

1.1.4. механична В7 с контролни 
елементи

ДА Приложение 1.2 стр. 88-89 Интернет страниц 
httDs://www. micro- 5 hoDx.zeiss.com/inde 
ch D?s=166750522c075 (]0&l=en&D=us&f=e& 
10128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-005 
000&sa=10128&sd=41 5500-0058- 000#41550 
0058-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.1.5. бинокулярен фототубус с наклон 
не по-голям от 30°, видимо поле 
минимум 20 mm и разделяне на 
светлинния поток 50:50

ДА Приложение 1.2 стр. 88-89 Интернет страница: 
httDs://www.micro- s hoDx.zeiss.com/inde 
chD?s=166750522c07E ()0&l=en&D=us&f=e&i= 
0128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-005! 
000&sa=10128&sd=41 5500-0058- 000#41550l 
0058-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.1.6. окуляри с увеличение 10х, 
видимо поле минимум 18 mm и 
диоптрична настройка

ДА Приложение 1.2 стр. 88-89 Интернет 
страница: httDS.V/wvi/w. micro- 
shoDX.zeiss.com/index. chD?s=166750522c07J 
()0&l=en&D=us&f=e& = 10128&o=0&h=24&n=0 
&sc=415500-0058- 000&sa=10128&sd=41 5500 
0058-000#415500-0058-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.1.7. минимум 4 план-ахроматни 
обективи 10х, 20х, 40х и 
ЮОх/имерсия

ДА Приложение 1.2 стр. 88-89 Интернет страниц; 
httDS.V/www.micro- shoDx.zeiss.com/inde: 
chD?s=166750522c075 c 0&l=en&D=us&f=e&i 
iD128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-0058- 
00&sa=10128&sd=41 5500-0058- (00#415500-005? 
000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.1.8. кондензер 0.9/1.25 ДА Приложение 1.2 стр. 88-89 Интернет страницг 
httDs://www. micro- shoDx.zeiss.com/inde> 
DhD?s=166750522c075 dO&l=en&D=us&f=e&i 
10128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-005? 
000&sa=10128&sd=41 5500-0058- 000#41550C 
0058-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
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комплекта да включва:
1.1.9. противопрахово покривало ДА Приложение 1.2 стр. 88-89 Интернет страница: 

httDs://www. micro- shoDx.zeiss.com/inde 
oh D?s=166750522c07f > dO&l=en&D=us&f=e& 
10128&o=0&h=24&n=C &sc=415500-005 
000&sa=10128&sd=41 5500-0058- 000#41550 
0058-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.1.10. масльонка с имерсионно масло ДА Приложение 1.2 стр. 88-89 Интернет страниц 

httos://www. micro- shoDx.zeiss.com/inde 
DhD?s=166750522c075 dO&l=en&D=us&f=e& 
10128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-005: 
000&sa=10128&sd=41 5500-0058- 000#41550i 
0058-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.1.11. набор филтри: син, зелен и жълт ДА Приложение 1.2 стр. 83-89 Интернет страница: 

httDs://www.micro- 5hoDx.zeiss.com/inde: 
0hD?s=166750522c075 d0&l=en&D=us&f=e&i=
] 0128&o=0&h=24 &n=0 &sc=415500-005! 
D00&sa=10128&sd=41 5500-0058- 
D00#415500-0058-000,

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

Дигитална микроскопска 
камера с параметри:

Дигитална микроскопска 
камера Axiocam 105-ДА

Карл Цайс 
ГмбХ (Carl 
Zeiss 
GmbH), 
Германия

Приложение 1.4 стр. 96-9 
Интернет страниц; 
httDs://v/ww.micro- 
shoDX.zeiss.com/index. 
DhD?s=166750522c075 
d0&l=er &D=us&f=e&i=
10128&o=0&h=24&n=0 &sc=41550( 
0058- ()00&sa=10128&sd=42 6558 
0000- 000#426555-0000-000

1.1.12. Сензор: цветен, CMOS, поне 5 
мегапиксела,

ДА Приложение 1.4 стр. 96-97 Интернет страница 
httDs://www.micro- shoDx.zeiss.com/inde> 
DhD?s=166750522c07E dO&l=en&D=us&f=e&i 
10128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-0058 
000&sa=10128&sd=42 6555-0000- 000#42655E 
0000-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.1.13. Разделителна способност 

минимум 2560 х 1920
ДА Приложение 1.4 стр. 96-97 Интернет страница 

httDs://www. micro- shoDx.zeiss.com/index 
DhD?s=166750522c075 dO&l=en&D=us&f=e&i=
0128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-0058 
000&sa=10128&sd=42 6555-0000- 000#426555 
0000-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.1.14. Размер на пикселите не по-малък 

от 2.2 pm х 2.2 pm
ДА Приложение 1.4 стр. 96-97 Интернет страница: 

httDs://www.micro-shoDx.zeiss.com/index.3hD?s 
=166750522c075d0&l=en&D=us&f=e&i=]0128&o=0& 
h=24&n=0 &sc=415500-0058 
D00&sa=10128&sd=42 6555-0000- 000#426555 
0000-000
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Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.1.15. Дигитализация -  поне 8 bit ДА Приложение 1.4 стр. 96-97 Интернет страниц; 

httDs://www.micro- shoDx.zeiss.com/inde: 
DhD?s=166750522с075 dO&l=en&D=us&f=e& 
10128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-005I 
000&sa=10128&sd=42 6555-0000- 000#42655‘ 
0000-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.1.16. Заснемане на видеоклип с 

разделителна способност не по 
малка от 1920 х 1080

ДА Приложение 1.4 стр. 9(3-97 Интернет страница: 
httDs://www.micro- shoDx.zeiss.com/inde: 
Dho?s=166750522c075 d0&l=en&D=us&f=e&i 
10128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-0058 
000&sa=10128&sd=42 6555-0000- 000#42655£ 
0000-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.1.17. Възможност за автоматична 

настройка на баланса на бялото
ДА Приложение 1.5 стр. 100-116

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.1.18. Интерфейс: USB 3.0 ДА Приложение 1.4 стр. 96-97 Интернет страницг 

httos://www. micro- shoDx.zeiss.com/inde> 
Dh D?s=166750522c075 dO&l=en&D=us&f=e&r 
10128&o=0&h=24&n=0 &sc=415500-0058 
000&sa=10128&sd=42 6555-0000- 000#426555 
0000-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.1.19. Софтуерен продукт за заснемане, 

визуализация, архивиране и 
анализ на микроскопски 
изображения. С възможност за 
визоализация на жива картина в 
реално време управление на 
камерата заснемане и анализ на 
заснетите
изображения. Извършване на 
различни по тип измервания и 
анотации -  линейни размери, 
мерителна линия, посочване и 
маркиране на обекти и др. 
Статистическа обработка на 
резултатите. Генериране на 
протокол и пренос към MS Word и 
MS Exce I. Един софтуерен пакет 
за работа с двата микроскопа от 
номенклатура № 1.1. и № 1.2.

Софтуер Labscope - ДА Карл Цайс ГмбХ (Carl 
Zeiss GmbH), 
Германия

Приложение 1.5 стр 
100-116

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя • 
Липсва основание за отстраняване

1.2. Стерео микроскоп за рутинна 
работа с вградена камера

Стерео микроскоп Stemi 
305 cam - ДА

Карл Цайс ГмбХ (Carl 
Zeiss GmbH), 
Германия

Каталожен номер 
491903-0005-000 
Приложение 1.6 стр 
134-135 Инт.страница 
httDs://www.micro-
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shoDX.zeiss.com/inde> 
DhD?s=166750546206 
de&l=en&D=us&f=e&i= 
10321&o=0&h=24&n=C 
&sc=491903-0005- 
000&sa=10321 &sd= 
5063-9020- 000#4350£ 
9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител! 
Липсва основание за отстраняване

1.2.1. Greenough оптична система ДА Приложение 1.6 стр.' 34-135 Интернет страница 
httDs://www.micro- shoDx.zeiss.com/inde 
DhD?s=1667505462065 de&l=en&D=us&f=eS 
10321 &o=0&h=24&n=0&sc=491903-0005- 
000&sa=10321 &sd=43 5063-9020- 000#43506 
9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител! 
Липсва основание за отстраняване

1.2.2. Да има вградено LED осветление ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет странни 
httDs://www.micro- shoDx.zeiss.com/inde 
DhD?s=16675054620b5 de&l=en&D=us&f=e8 
10321 &o=0&h=24&n=C&sc=491903-0005- 
000&sa=10321 &sd=43 5063-9020- 000#43506 
9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител? 
Липсва основание за отстраняване

1.2.3.

Фактор на мащабиране мин 5:1

ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страниц 
httDs://www. micro- shoDx.zeiss.com/inde 
DhD?s=16675054620b5 de&l=en&D=us&f=e& 
10321 &o=0&h=24&n=C&sc=491903-0005- 
000&sa=10321 &sd=43 5063-9020- 
000#435063-9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител? 
Липсва основание за отстраняване

1.2.4. Плавна промяна на 
увеличението, достъпна и от 
двете страни на микроскопа, с 
поне 5 фиксирани (click-stop) 
позиции

ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страница: 
httDs://www. micro- shoDx.zeiss.com/inde 
DhD?s=166750546206 5 de&l=en&D=us&f=e& 
10321 &o=0&h=24&n=Q &sc=491903-000 
000&sa=10321 &sd=43 5063-9020- 000#43506 
9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.2.5. Свободно работно разстояние не 
по-малко от 110 mm

ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страниц 
httos://www.micro- shoDx.zeiss.com/inde 
DhD?s=1667505462065 de&l=en&D=us&f=e& 
10321 &o=0&h=24&n=0 &sc=491903-000! 
000&sa=10321 &sd=43 5063-9020- 000#43506: 
9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.2.6. Ъгъл на наблюдение не по-малък 
от 45о и регулируемо 
междуокулярно разстояние

ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страниц. 
httDs://www. micro- shoDx.zeiss.com/inde 
DhD?s=16675054620b5 de&l=en&D=us&f=e&i= 
]0321 &o=0&h=24&n=0 &sc=491903-0001 
D00&sa=10321 &sd=43 5063-9020- 000#43506: 
9020-000
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Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител? 
Липсва основание за отстраняване

1.2.7. Да има окуляри с увеличение 10х 
и размер на видимото поле не по- 
малък от 23, да има диоптрична 
корекция.

ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страниц 
httDs://www.micro-jhoDx.zeiss.com/index.
()h D?S=16675054620Ь5 de&l=en&p=us&f=e&i=
10321 &o=0&h=24&n=0 &sc=491903-000! 
D00&sa=10321 &sd=43 5063-9020- D00#43506! 
9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.2.8. Статива на микроскопа да 
позволява с максимално 
натоварване не по-малко от 5 kg

ДА Приложение 1.7 стр. 138-139 Интерне 
CTpaHH4a:httDs://www.nicroshoDx.zeiss.com/index,i 
hD?s=166751550a72fs8&l=en&D=us&f=e&i=1 
0321 &o=0&h=24&n=0&sc=491903-0005- 
000&sa=10321 &sd=43£425-9000-000#435425-9000 
000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

1.2.9. Комплекта да включва 
противопрахово покривало

ДА Приложение 1.7 стр. ''38-139 Интернет страницг 
httDs://www.micro- shoDx.zeiss.com/inde) 
DhD?s=166751550a72f ;8&l=en&p=us&f=e&i= 
0321 &o=0&h=24&n=0& sc=491903-0005 
000&sa=10321 &sd=43 5425-9000- 000#435425 
9000-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

Да има вградена /HD 1Р/ камера 
със следните параметри:

ДА Приложение 1.6 стр. '34-135 Интернет страница 
https://www.micro- shoDx.zeiss.com/inde> 
3hD?s=1667505462065 de&l=en&D=us&f=e&r 
10321 &o=0&h=24(in=0 &sc=491903-0005 
D00&sa=10321 &sd=43 5063-9020- 000#435063 
9020-000

1.2.10. Цветен сензор с размери не по- 
големи от 1/3“ , тип CMOS

ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страница 
httDs://www.micro- 5hoDx.zeiss.com/inde> 
DhD?s=16675054620b5 de&l=en&D=us&f=e&i= 
)0321&o=0&h=24&n=0 &sc=491903-0005 
D00&sa=10321&sd=43 5063-9020- D00#435063 
9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.2.11. Разделителна способност 

минимум 1280x960,1.2 
мегапиксела

ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страница 
httos://www. micro- !>hoDx.zeiss.com/index 
DhD?s=1667505462065 de&l=en&D=us&f=e&i= 
10321 &o=0&h=24&n=0 &sc=491903-0005 
000&sa=10321 &sd=42 5063-9020- 000#435063 
9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя • 
Липсва основание за отстраняване
1.2.12. Размер на пикселите не по-малък 

от 2.8 pm х 2.8 pm
ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страница: 

httDs://www.micro-3hoDx.zeiss.com/index. 
ohD?s=16675054620b5 de&l=en&D=us&f=e&i=
10321 &o=0&h=24&n=0&sc=491903-0005- 
D00&sa=10321 &sd=435063-9020-000#435063-9020- 
000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя ■
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Липсва основание за отстраняване
1.2.13. Отношение сигнал:шум, не 

погаля мо от 43 d В
ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страница: 

httDs://www.micro- 3hoDx.zeiss.com/index.i’ 
D?s=16675054620b5de&l=en&p=us&f=e&i=i 
0321 &o=0&h=24&n=0&sc=491903-0005-]00&sa 
=10321 &sd=435063-9020-D00#435063-9020-0Q0

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.2.14. Да позволява свързване с Wi-Fi и 

IEEE 802.11 b/g/n
ДА Приложение 1.6 стр. 134-135 Интернет страница: 

httDs://www.micro- sshoDx.zeiss.com/index. i 
ihD?s=16675054620b5 de&l=en&D=us&f=e&i=
10321 &o=0&h=24&n=0 &sc=491903-0005- 
)00&sa=10321 &sd=43 5063-9020- )00#435063- 
9020-000

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
1.2.15. Софтуерен продукт за заснемане, 

визуализация, архивиране и 
анализ на микроскопски 
изображения. С възможност за 
визоализация на жива картина в 
реално време управление на 
камерата заснемане и анализ на 
заснетите
изображения.Извършване на 
различни по тип измервания и 
анотации -  линейни размери, 
мерителна линия, посочване и 
маркиране на обекти и др. 
Статистическа обработка на 
резултатите. Генериране на 
протокол и пренос към MS Word и 
MS Exce I. Един софтуерен пакет 
за работа с двата микроскопа от 
номенклатура № 1.1. и № 1.2.

Софтуер Labscope - ДА Карл Цайс ГмбХ (Ceirl 
Zeiss GmbH), Германия

Приложение 1.5 стр. 9( 
97

Обсобена позиция № 2 ■ Фиксирана аутопсионна маса от неръждаема стомана -1 брой.
2. Фиксирана аутопсионна маса 

от неръждаема стомана
Поли-Инокс 
Инженеринг ЕООД 
България

No:
АМВМ-ДИСП-ДД

2.1. Всички части, детайли и 
аксесоари са изработени от 
огледално полирана неръждаема 
стомана.

Да Примерна брошура 
стр. 142-143

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя ■ 
Липсва основание за отстраняване

2.2. Гъвкав удължител с душ. Да Примерна брошура 
стр. 142-143

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя ■ 
Липсва основание за отстраняване

2.3. Електрически влагозащитни 
контакти 220V/50HZ - минимум 1 
брой

Да Примерна брошура 
стр. 142-143

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - 
Липсва основание за отстраняване

2.4. Мивка минимум 400x400x200mm, 
сифон от неръждаема стомана.

Да Примерна брошура 
стр. 142-143

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя -
12



Липсва основание за отстраняване
2.5. Воден смесител - топла/студена 

вода
Да Примерна брошура 

стр. 142-143
Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител? 
Липсва основание за отстраняване

2.6. Общи размери не по-малко 
2700/850/850 височина

Да Примерна брошура 
стр. 142-143

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

2.7. Подвижни подпори за тяло и глав 
- минимум 2 броя.

Да Примерна брошура 
стр. 142-143

I |редложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

2.8. Електрическа мелачка за дребни 
отпадъци / меки тъкани/ към 
сифона на мивката

Да Примерна брошура 
стр. 142-143

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
Поставена Забележка от участника: Масата се изработва по Вашето задание и спецификация, съобразено и с 
съвместимост с договорената хладилната камера!
Обсобена позиция Ns 3 - Лабораторен инкубатор - термостат -1 боой
3. Лабораторен инкубатор • 

термостат
Да -  23 литра VWR

Интернешънъл Г мбХ 
Австрия

KaT.No: 390-0482 
стр. 144

3.1.
Работен Обем -  минимум 20 л

ДА Примерна брошура 
стр. 144

I федложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
3.2. Метален корпус с прахово 

нанесено покритие
ДА Примерна брошура 

стр. 144
I федложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
3.3. Микропроцесорен дигитален 

контрол със сензор и LED 
дисплей

ДА Примерна брошура 
стр. 144

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от възложителя 
Липсва основание за отстраняване
3.4. Температурен обхват -  от стайна 

температура +5 оС до 70 оС
ДА Примерна брошура 

стр. 144
Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
3.5. Точност на поддържане на 

Температурата -  максимално 
отклонение +/-0.5оС

ДА Примерна брошура 
стр. 144

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
3.6. Врата с вградено прозрачно 

прозорче
ДА Примерна брошура 

стр. 144
Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване
Обсобена позиция № 4 - Количка за трупове с хидравлично регулируема височина -1 брой

4. Количка за труповес 
хидравлично регулируема 
височина

КЛИМАТ Инженеринг 
ЕООД България

Кат. No: ТКХВП

4.1. Предназначена за 
транспортиране и трансфер, с

Да - до 500 кг Примерна брошура 
стр. 145-147
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възможност да обслужва трите 
нива на хладилната камера за 
трима покойника. За пациенти до 
150 кг.

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

4.2. Хидравлично регулеруема 
височина

т Примерна брошура 
стр. 145-147

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

4.3. Вискочина на платформата 
Минимална позиция - минимум 
250 мм, Максимална позиция - 
минимум 1300 мм.

Да Мин.200 mm Макс. 
1560 mm

Примерна брошура 
стр. 145-147

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

4.4. Основа изработена от 
неръждаема стомана

Д з Примерна брошура 
стр. 145-147

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

4.5. Ролкова конструкция на 
платформата позволяваща лесно 
прехвърляне на тавата от 
количката към друга количка или 
към / от камерата.

Да - Рамка с аналагични 
ролки на хладилната 
камера

Примерна брошура 
стр. 145-147

11редложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

4.6. Тава с повдигнати бордове 
мин.80 мм и размери дължина 
минимум 2000 мм и ширина 
миниум 700 мм изработена от 
неръждаема стомана. 
Интегрирани дръжки за удобно 
захващане при прехвърляне

Да - Вие. 80 mm Шир. 700 
mm Дълж.2000 mm

Примерна брошура 
стр. 145-147

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

4.7. Възможност за блокиране / 
заключване на тавата към 
количката за обезопасяване при 
транспорт.

Да Примерна брошура 
стр. 145-147

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

4.8. 4 броя колела с минимална 
височина 150 мм, с възможност 
за фиксиране на посока на 
движение и две въртящи се 
колела за управление и 
централна спирачка.

Да Примерна брошура 
стр. 145-147

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

4.9 Площ за пациента изработена от 
неръждаема стомана

Да Примерна брошура 
стр. 145-147

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

4.10 Размери на площа за лягане : 63 
х 200 см

Да 65 х 200 cm Примерна брошура 
стр. 145-147
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Поставена Забележка от участника: Количката се изработва по Вашето задание и спецификация, съобразено и с съвместимо
с договорената хладилната камера!______________________________________________________________________________
Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване

6. Осцилиоаш електрически трион 
за аутопсии

КАЛТЕК Италия Кат. No: 4274 
Страница каталог

6.1. Захранване - 230 V, 5 m кабел Да Инструкция за 
уютреба, стр. 148 - 
152

Участника в инструкцията за употреба е маркирал с маркер търсеният технически параметър, комисията го откриЕ 
на стр.152 от офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 6. 
Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства а  
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване

6.2. Възможност за настройка 
скоростта на въртене на 
остриетата

Да - 12 до 21 хил. Инструкция за 
употреба,стр. 148 - 
152

Участника в инструкцията за употреба е маркирал с маркер търсеният технически параметър, комисията го открие 
на стр.152 от офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 6.: 
Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства съ 
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване

6.3. Глава на ел. трион - изработена 
от лек метал, с възможност за 
отделяне от основното тяло с цел 
стерилизация

Да Инструкция за 
употреба,стр. 148 - 
152

Участника в инструкцията за употреба е маркирал с маркер търсеният технически параметър, комисията го открив 
на стр.151 от офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 6.; 
Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства съ 
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване

6.4. Основна конструкция от 
удароустойчив материал.

Да Инструкция за 
употреба, стр. 148- 
152

Комисията не открива информация за търсеният технически параметър в инструкцията за употреба от стр.148-152 
Участника, не е маркирал по никакъв начин в офертата си, наличие на параметър 6.4. i/нформация за търсени? 
параметър се открива само в попълнения от участника обоазеи № 6. Единодушно комисията констатира, че относн 
параметър № 6.4. офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

6.5. С постоянно смазващи се лагери. Да Инструкция за 
употреба, стр. 148 - 
152

Участника в инструкцията за употреба е маркирал с маркер търсеният технически параметър, комисията го открив 
на стр.151 от офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 6.1 
Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства съ 
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване

В комплект с :
6.6. Кръгло острие, 50 мм 

диаметър
Да Инструкция за у 

ютреба, стр. 148-15:
Участника в инструкцията за употреба е маркирал с маркер търсеният технически параметър, комисията го открив 
на стр.152 от офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 6.6 
Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства съ 
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване

6.7. Острие за дълбоко рязане модел Да Инструкция за 
употреба,стр. 148 - 
152

Комисията не открива информация за търсеният технически параметър в инструкцията за употреба от стр. 148-152 
Участника, не е маркирал по никакъв начин в офертата си, наличие на параметър 6.7. информация за търсения 
параметър се открива само в попълнения от участника образец № 6. Единодушно комисия"а констатира, че othochi 
параметър № 6.7. офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.__________
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6.8. Сегментно острие Да Инструкция за 
употреба, стр. 148 - 
152

Участника в инструкцията за употреба е маркирал с маркер търсеният технически параметър, комисията го откри! 
на стр.152 от офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № оговаря, в случая за № 6. 
Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства ст 
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване

6.9. Комплект инструменти за смяна 
на остриетата

Да Инструкция за 
употреба,стр. 148 - 
152

Участника в инструкцията за употреба е маркирал с маркер търсеният технически параметър, комисията го откриЕ 
на стр.152 от офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 6. 
Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства ст 
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване

6.10. Пластмасов куфар/кутия/ 
подгодящ за Осцилиращ 
електрически трион за аутопсии

Да Инструкция за 
употреба, 148-152

Участни
трион в
вписал
Възлож
подгодя
открива
омекоти
че учас
маркер
участни

ка в инструкцията за употреба е маркирал с маркер технически параметър с кат № 4274 -  1 брой Осцилира! 
картонена кутия, комисията го открива на стр.152 от офертата, срещу маркирания параметър участника не 
на кой № отговаря, в случая за № 6.10. Съгласно Приложение № 1 -  Техническа спецификация н 
/теля неразделна част от документацията за участие, търсеният параметър № 6.10. „Пластмасов куфар/кути! 
щ за Осцилиращ електрически трион за аутопсии“, Комисията на стр № 152 от инструкцията за употреб 
в част „Резервни части/Принадлежности“ информация за Предпазно прастмасово куфарче с оформен 

тели/разделители с № 4274/600-10, същият не е маркиран от участника по никакъв начин, комисията прием; 
гника в офертата си участва с картонена кутия за съхранение на Осцилиращ тр/юн, както е маркирано 
от участника на стр.152 Единодушно комисията констатира, че относно параметър № 6.10. офертата н
ка не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед направените констатации и несъответсвия в поиложените доказателства, комисията единодушно реши, че н
основание чл.107. т.2 б.“а“ от ЗОП участника „АКВАХИМ“ АД, респективно неговата оферта с вх. № 109 о
22.03.2019г„ 12:03 часа в частта за обособена позиция № 6 -  Осцилиоащ електрически трион за аутопсии , следва д
бъде предложена за отстраняване от по -  нататъшно участие в процедурата.
Обсобена позиция Ns 1 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана

7.1. Ножица за ентеротомия права с 
два тъпи върха 21 см.

Да ДИАПАТ Италия кат. No:60261.0(1), 
стр. 158

Участника прилага за доказване на технически и функционални характеристики, катало- на английски език, be 
превод на „български език“ -  каталог от стр.№ 153 до стр.163 включително. Съгласно чл.101, ал.6 от ЗОГ 
документацията за участие и обявлението за поръчка - Офертите и заявленията за участие се изготвят на българей 
език. В случай, че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език! Параметрите i
техните стойности се доказват с информацията от предоставения каталог/брошура или оригиналш
техническа спецификация. Единодушно комисията констатира, че относно параметър № 7.1. офертата на участник;
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

7.2. Нож за ампутация, дължина на 
острието 16 см, дължина на 
инструмента 29 см.

Да - 19/32 cm КАПТЕК Италия Кат. No: 0845, стр. 
165

Участника в приложения каталог е марк 
стр.165 от офертата, срещу маркирания 
Комисията не открива информация за д 
само в попълнения от участника образе 
офертата на участника не отговаря на пре

ирал с маркер търсеният технически параметър, комисията го открива н; 
параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 7.2 
ължина на инструмента, информация за търсеният параметър се откривг 
ц № 6. Единодушно комисията констатира, че относно параметър № 7.2
щварително обявените условия на поръчката.

7.3. Нож за ампутация, дължина на 
острието 20 см., дължина на 
инструмента 34 см.

Да - 22/34 cm КАЛТЕК Италия Кат. No: 0839, стр. 
165

Участника в приложения каталог е марк 
стр.165 от офертата, срещу маркирания 
Комисията не открива информация за д- 
само в попълнения от участника образе 
офертата на участника не отговаря на пре

ирал с маркер търсеният технически параметър, комисията го открива не 
параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 7.3 
ьлжина на инструмента, информация за търсеният параметър се откривг 
ц № 6. Единодушно комисията констатира, че относно параметър № 7.3,
дварително обявените условия на поръчката.

7.4. Нож резекционен с дължина на Да ДИАПАТ Италия KaT.No: 60216.0),
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острието 5.5 см, дължина на 
инструмента 18 см.

стр. 156

Участника прилага за доказване на технически и функционални характеристики, каталог на английски език, бе 
превод на „български език“ -  каталог от стр.№ 153 до стр.163 включително. Съгласно чл.101, ал.6 от 3 0 f 
документацията за участие и обявлението за поръчка - Офертите и заявленията за участие се изготвят на българс» 
език. В случай, че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език! Параметрите
техните стойности се доказват с информацията от предоставения каталог/боошура или оригинали
техническа спецификация. Единодушно комисията констатира, че относно параметър № 7.4. офертата на участник

7.5. Ножица - права, с два тъпи върха, 
дължина 25 см.

Д5--------- -------- КАЛТЕК Италия Кат. No: 4328, стрГ...
172

Участника в приложения каталог е марс 
офертата, срещу маркирания параметър

:ирал с маркер търсеният инструмент, комисията го открва на стр.172 с 
участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 7.5.

7.6. Ножица хирургична, права, с един 
остър и един тъп връх, дължина 
23 см.

Да -  25 см. КАЛТЕК Италия Кат. No: 4329, стр. 
172

Участника в приложения каталог е маркирал с маркер търсеният инструмент, комисията) го открва на стр.172 с 
офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 7.6.

7.7. Ножица с два тъпи върха, права, 
дължина 18 см.

Да -  20 см. КАЛТЕК Италия Кат. No: 4326, стр. 
172

Участника в приложения каталог не е маркирал по никакъв начин, търсеният инструмент, комисията го открва н 
стр.172, както е описал в образец № 6 от офертата си, срещу каталожния № .участника не е вписал на кой N 
отговаря, в случая за № 7.7.

7.8. Пинсета права, дължина 20 см. Да ДИАПАТ Италия KaT.No: 60285.6), 
стр. 161

превод на „български език“ -  каталог от стр.№ 153 до стр.163 включително. ’ Съгласно чл.101, ал.6 от ЗОГ 
документацията за участие и обявлението за поръчка - Офертите и заявленията за участие се изготвят на българск 
език. В случай, че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език! Параметрите

'  *  Щутехните стойности се доказват с информацията от предоставения каталог/бЬошура или оригинали 
техническа спецификация. Единодушно комисията констатира, че относно параметър № 7.8. офертата на участник
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката

7.9. Пинсета хирургична , права, 1x2 Д а ДИАПАТ Италия KaT.No: 60290.4),
зъба, дължина 20 см. стр. 162

Участника прилага за доказване на технически и функционални характеристики, катало' на англииски език, ое 
превод на „български език“ -  каталог от стр.№ 153 до стр.163 включително. Съгласно чл.101, ал.6 от ЗОГ 
документацията за участие и обявлението за поръчка - Офертите и заявленията за участие се изготвят на българск 
език. В случай, че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език! Параметрите

'  * Щтехните стойности се доказват с информацията от предоставения каталог/бЬошура ипи оригинали 
техническа спецификаиия. Единодушно комисията констатира, че относно параметър hJô 7T9. офертата на участник;
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

7.10. Ретрактор , остър, 4 зъба, 
дължина 22 см.

Да КАЛТЕК Италия Кат. No: 9052, стр. 
168

Участника в приложения каталог е маркирал с маркер търсеният инструмент, комисията го открва на стр.168 а  
офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 7.10.

7.11. Длето 20 мм 20 см. Да КАЛТЕК Италия Кат. No: 4292, стр. 
183

Участника в приложения каталог е маркирал с маркер търсеният инструмент, комисията го открва на стр. 183 а  
офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 7.11.

7.12.
Чук - л ек, дължина 24 см.

№ КАЛТЕК Италия К а т . No: 2052, стр. 
168

Участника в приложения каталог е маркирал с маркер търсеният инструмент, комисията го открва на стр.168 0‘ 
офертата, срещу маркирания параметър участника не е вписал на кой № отговаря, в случая за № 7.10. Комисията 
единодушно констатира, че предложения инструмент, не отговаря на „Минимални и задължителни техничесю 
изисквания и функционални изисквания“. Участника предлага чук с дължина 235 мм .Единодушно комисиятг 
констатира, че относно параметър № 7.12. офертата на участника не отговаря на предварително обявените услови?
на поръчката.
За обособена позиция № 7, съгласно обявлението за обществена поръчка и документацията към нея имг 
задължително оферине за всички номенклатурни номера от обособена позиция № 7, o r ном.№ 7.1 до № 7.12 
включително. С оглед направените констатации и несъответсвия в приложените доказателства, комисиятг
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единодушно реши, че на основание чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП участника „АКВАХИМ“ АД, респективно неговата оферта 
вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа в частта за обособена позиция № 7 -  Аутопсионзн набор от неръждаем 
стомана , следва да бъде предложена за отстраняване от по -  нататъшно участие в процедурата.__________________

2.1.4. Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан на всяка страница. Липсва 
основание за отстраняване - Представен, подписан от Елица Рускова -  прокуркст, упълномощен 
представител на Изпълнителния директор и Председател на СД.
2.1.5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец № в.Липсва 
основание за отстраняване - Представен, подписан от Елица Рускова -  прокурист, упълномощен 
представител на Изпълнителния директор и Председател на СД.
2.1.6. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец №9. Липсва основание за отстраняване 
Представен, подписан от Елица Рускова -  прокурист, упълномощен представител ка Изпълнителния 
директор и Председател на СД.
2.1.7. Декларация по чл.39, ал.З, т.1 б.Д от ППЗОП -  образец № 10. - Липсва основание за отстраняване 
Представен, подписан от Елица Рускова -  прокурист, упълномощен представител га  Изпълнителния 
директор и Председател на СД.
2.1.8. Участника е предоставил -  Брошури. Участника прилага за доказване на технически и 
функционални характеристики, каталог на английски език, без превод на „български език“ -  каталог от 
стр.№ 153 до стр.163 включително. Съгласно чл.101, ал.6 от ЗОП, документацията за участие и 
обявлението за поръчка -  Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. В случай, 
че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език! Параметрите и 
техните стойности се доказват с информацията от предоставения каталог/брошура или 
оригинална техническа спеиисЬикаиия. Единодушно комисията констатира, че относно параметър 
номенклатурните номера попадащи в обхвата на този каталог, офертата на участника не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.
2.2.Плик с предлагани ценови параметри - 6 брой запечатани непрозрачени прикове за обособени 
позиции № № 1 , 2 , 3 , 4 , 6  и 7. Липсва основание за отстраняване.

С оглед на гореописаното, събраният доказателствен материал, комисията единодушно реши, че 
техническото предложение на участника „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 
часа относно обособени позиции № 6 и 7 не отговаря на минималните технически изисквания на 
възложителя в настоящата обществена поръчка, съгласно Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация част -  „Минимални технически и функционални характеристики“ и не се допуска до 
оценяване в тази част.

Предвид гореизложеното Комисията единодушно предлага на Възложителя на основание чл.107, 
т.2 б.“а“ от ЗОП участника „АКВАХИМ“ АД, респективно неговата Оферта с вх. № 1С9 от 22.03.2019г.,
12:03 часа, за частта за обособени позиции № 6 - Осиилиоаш електрически трион за аутопсии и 
обособена позиция № 7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана да бъде отстранена от по -  
нататъшно участие в процедурата.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП Ценовото предложение на участник, чиято оферта не 
отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

След по-горе направените констатации от комисията, единодушно комисията реши, че офертата 
на участника „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа, относно обособени 
позиции № 1, 2, 3 и 4 съответства на предварително обявените условия на Възложителя на основание 
чл.56, ал.2 от ППЗОП.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и 
класиране на офертата участника „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа в 
частта за обособени позиции № 1 , 2 , 3  и 4.

З.Участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД - Оферта с вх. № 110 от 22.03.201£г., 15:06 часа е 
представил Техническо предложение както следва :

3.1. Техническо предложение съдържащо:
3.1.1. Техническо предложение за участие в публично състезание -  Образец № 6 от 

Документацията за участие за обособени позиции № 3, 6 и 7. - Липсва основание за отстраняване -
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Представен, подписан от Пламен Калайджиев -  управител и едноличен собственик на капитала, както 
следва:__________________

№ Техническо предложение за участие в публично Съответствие с предварително обявенит 
състезание от Възложителя.
Наименование и изисквания Минимални 
изисквания

Предложение на участника - 
да/не

Производител Каталожен номе| 
идентификационе 
номер/номер с 
страница 
каталога

Обсобена позиция № 3 -Лабораторен инкубатор -  термостат -  1 брой
3.

Лабораторен инкубатор - термостат

BIOBASE 
Модел : E1JPX- 
H30II

3.1. Работен Обем -  минимум 20 л ЗОл---------------------- BIOBASE,
Китай

BJPX-H3UII/44CTP

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -Техническо предложение е вписал че съответно брошурата се намира на стр.44 от офертатг 
Комисията открива брошурата за Лабораторен инкубатор - термостат на стр.29 от офертата. Приложената с 
участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начин не 
маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на информация заложения технически параметър 
капацитет -  3 0 1, за предлагания Модел.
3.2. Метален корпус с прахово нанесено покритие да BIOBASE,

Китай
BJPX-H30II/44CTP

Участника в Образец № 1 от офертата си е впи 
Образец № 6 -Техническо предложение е в т  
Комисията открива брошурата за Лабораторен 
участника брошура е копие, заверено с гриф „Вяр 
маркирал търсените параметри в нея.
Комисията не открива информация за търсени 
маркирал по никакъв начин в доказателствата, 
открива само в попълнения от участника образе 
3.2. офертата на участника не отговаря на предвг

сал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
с а л  че съответно брошурата се намира на стр.44 от офертатг 

инкубатор - термостат на стр.29 от офертата. Приложената о 
>но с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начин не

ят технически параметър в брошурата на стр.29. Участника, не 
наличие на параметър 3.2. информация за търсеният параметър с 
д № 6. Единодушно комисията констатира, че относно параметър N
зрително обявените условия на поръчката.

3.3. Микропроцесорен дигитален контрол със 
сензор и LED дисплей

да BIOBASE,
Китай

BJPX-H30II/44CTP

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -Техническо предложение е вписал че съответно брошурата се намира на стр.44 от офертатг 
Комисията открива брошурата за Лабораторен инкубатор - термостат на стр.29 от офертата. Приложената о 
участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начин не 
маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на информация заложения технически параметър.
3.4. Температурен обхват -  от стайна 

температура +5 оС до 70 оС
+5 оС до 80 оС BIOBASE:,

Китай
ВЗРХ-НЗОП/44стр

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -Техническо предложение е вписал че съответно брошурата се намира на стр.44 от офертата 
Комисията открива брошурата за Лабораторен инкубатор - термостат на стр.29 от офертата. Приложената о 
участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начин не < 
маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на информация заложения технически параметър.
3.5. Точност на поддържане на Температурата -  

максимално отклонение +/- 0.5оС
+/- 0.2оС BIOBASE;,

Китай
BJPX-H30II/44CTP.

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -Техническо предложение е вписал че съответно брошурата се намира на стр.44 от офертата 
Комисията открива брошурата за Лабораторен инкубатор - термостат на стр.29 от офертата. Приложената а  
участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начин не < 
маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на информация заложения технически параметър.
3.6. Врата с вградено прозрачно прозорче да BIOBASE, ^JP X TO 0ll/44cTp .
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1 I I Китай |
Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал че съответно брошурата се намира на стр.44 от офертат 
Комисията открива брошурата за Лабораторен инкубатор - термостат на стр.29 от офертата. Приложената с 
участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начин не 
маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на информация заложения технически параметър
С оглед направените констатации и несъответсвия в приложените доказателства, комисията единодушно реши, че г 
основание чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“, респективно неговата оферта с вх. № 110 с 
22.03.2019г., 15:06 часа в частта за обособена позиция № 3 -  Осцилиращ електрически трион за аутопсии , следва £ 
бъде предложена за отстраняване от по -  нататъшно участие в процедурата.
Обособена позиция № 6 - Осиилиоаш електрически трион за аутопсии
6.1. Захранване - 230 V, 5 m кабел да KUGEL-MED,

Германия
НВ-740/стр.1

Учас
Обра
Komi/
като
брои
брои
начи
6.1.
съот
отст

тника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Езец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат. 
сията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертат. 
участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стр.2. Участника е приложи 
jypa на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод н 
Еурата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Участника по никакъ 
н не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция Ь 
на стр.ЗО. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметъ 

ветства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание з 
раняване.

6.2. Възможност за настройка скоростта на 
въртене на остриетата

да KUGEL-MED,
Германия

НВ-740/стр.1

Учас
Обрг
Коми
като
брои
брои
начи
6.2.
съот
отст

тника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
!зец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертатг 
сията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертатг 
участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стр.2. Участника е приложи 
jypa на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод н 
Еурата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Участника по никакъ 
н не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция N 
на стр.ЗО. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметъ 
ветства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание з 
раняване.

“ О Т Глава на ел. трион - изработена от лек 
метал, с възможност за отделяне от 
основното тяло с цел стерилизация

да KUGEL-MbD,
Германия

TfB74U7cTp.1

Учас
Обра
Коми
като
брои
брои
начи
6.3.
СЪОТЕ
ОТСТ

тника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
зец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертатг 
сията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертатг 
участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стр.2. Участника е приложи, 
ура на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод н 
урата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Участника по никакъ 
н не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция N 
на стр.ЗО. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметъ 
зетства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание з, 
заняване.

6.4. Основна конструкция от удароустойчив 
материал.

да KUGEL-MED,
Германия

НВ-7407стр.1

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертата 
Комисията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертата
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като
брои
брои
начи
6.4.
съот
отст

участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стз.2. Участника е приложи 
jypa на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод н 
;урата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Участника по никакъ 
н не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция h 
на стр.ЗО. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметъ 

ветства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание з 
раняване.

6.5. С постоянно смазващи се лагери. да KUGEL-MED,
Германия

НВ-740/сТр;1

Учас
Обрг
Кому
като
брои
брои
начи
6.5.
съот
отст

тника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
»зец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертатг 
сията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертатг 
участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стр.2. Участника е приложи 
jypa на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод н 
нурата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ . Участника по никакъ 
н не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция N 
на стр.ЗО. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че гредложеният параметъ 

ветства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание з 
раняване.

В комплект с:
6 .6 . Кръгло острие, 50 мм диаметър да KUGEL-MED,

Германия
НВ-740/стрЛ, 2

Учас
Обрг
Коми
като
брои
брои
начи
6.6.
съот
отст

тника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
1зец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертатг 
сията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертатг 
участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стр.2. Участника е приложа 
iypa на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод н: 
|урата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Участника по никакъ! 
н не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция N 
на стр.ЗО. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметъ| 
ветства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание зг 
раняване.

6.7. Острие за дълбоко рязане модел да KUGEL-MED,
Германия

НВ-740/стр.1, 2

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, i 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертата 
Комисията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертата 
като участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стр.2. Участника е приложи; 
брошура на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод нг 
брошурата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Участника по никакъЕ 
начин не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция N« 
6.7. на стр.31. под кат № 020.010.210. НВ502. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че 
предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване.
6 .8. Сегментно острие да KUGEL-MED,

Германия
Н В-740/стр.1, 2

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, е 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертата 
Комисията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертата 
като участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стр.2. Участника е приложиг 
брошура на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод нг 
брошурата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Участника по никакъв 
начин не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция №
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Комплект инструменти за смяна на д а K U G E L -IV IE D , Н В-740/стр.1,2
остриетата Германия

6.8. на стр.31. под кат № 020.010.205. НВ500. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, 1 
предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложител}

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертат 
като участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стр.2. Участника е приложа 
брошура на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод i 
брошурата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Участника по никак! 
начин не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция f
6.9. на стр.ЗО и стр.31. под кат № 020.010.225. ESP510. Единодушно, комисията приема доказателството 
констатира, че предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени с

6.10 Пластмасов куфар/кутия/ подходящ за да KUGEL-MED, “
Осцилиращ електрически трион за Германия
аутопсии

Ш7ШЩТ

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат; 
Комисията открива брошурата за Осцилиращ електрически трион за аутопсии - термостат на стр.30-34 от офертат; 
като участника е вписал допълнителни под номера на страниците на брошурата -  стр.1 и стз.2. Участника е приложи 
брошура на английски език от Производителя, копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свободен превод н 
брошурата на български език, също черно бяло копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Участника по никак! 
начин не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция h
6.10. на стр.31. под кат № 020.010.230. НВ740. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, ч 
предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя 
Липсва основание за отстраняване.
Обсебена позиция №  7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана
7.1. Ножица за ентеротомия права с два да Hilbro, 10.0700.21/с т р Т "

тъпи върха 21 см. Пакистан
Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат; 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 ст офертата. Приложенат 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начи 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.1. н 
стр.34. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства съ

~Т2. Нож за ампутация, дължина на острието да Hilbro, 08.0148.16/стр. 1
16 см, дължина на инструмента 29 см. Пакистан

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертата 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложенат 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начи 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.2. н 
стр.34. Комисията не открива информация за дължина на инструмента. Единодушно комисията констатира, ч

7.3. Нож за ампутация, дължина на острието Да Hilbro, 08.0160.20/стр.1
20 см., дължина на инструмента 34 см. Пакистан

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертатг 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложенат; 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начи!
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7.4 . Нож резекционен с дължина на да Hilbro, 08.0026.01 /стр.1
острието 5.5 см, дължина на Пакистан
инструмента 18 см.

не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.3. i 
стр.34. Комисията не открива информация за дължина на инструмента. Единодушно комисията констатира. 1

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложена 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала" -  свободен превод. Участника по никакъв нач! 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.4. i 
стр.34. Комисията не открива информация за дължина на острието нито за дължина на инструмента, съглаа 
заложените минимални технически изисквания на Възложителя. Единодушно комисията констатира, че othoci 

ър № 7.4. офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
7 .5. Ножица - гюава, с два тъпи върха, да Hilbro, 10.0660.23/стр.1

дължина 25 см. Пакистан
Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложена- 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв нач1 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.5. \ 
стр.34. Комисията открива информация за дължина на инструмента в брошурата от 23 см. Единодушно комисия-

. w .  W .  . ~  .  .  . W W .  . W  .  1 .  . W .  • V .

поръчката.
7 .6. Ножица хирургична, права, с един остър 

и един тъп връх, дължина 23 см.
да Hilbro,

Пакистан
10.0382.23/стр. 1

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложена- 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начь 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.6.  ̂
стр.34. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства ci 
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване.
7 .7. Ножица с два тъпи върха, права, д а Hilbro, 1U.UU1U.18/CTP.2

дължина 18 см. Пакистан
Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложена- 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начь 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.7. г 
стр.35. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства ст 
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване.

Т В . Пинсета права, дължина 20 см. да Hilbro, 12.0010.20/стр.2
Пакистан

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложена! 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начн 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.8. н 
стр.35. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства ст 
заложените минимални технически изисквания зададени от Възложителя - Липсва основание за отстраняване.

2.0110.20/ стр.;твг~ Пинсета хирургична, права, 1x2 зъба, да Hilbro,
дължина 20 см. Пакистан

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35,
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Т7ГО Г Ретрактор, остър, 4 зъба, дължина 22 да Hilbro,
см. Пакистан

Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложена 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв нач! 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.9. i 
стр.35. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства а

18.0250.04/стр. 2

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложена- 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв нач1 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.10. \ 
стр.35. Комисията открива информация за дължина на инструмента в брошурата от 21,5 см. Единодушно комисия-
киииаипра, на ишиини параметър гоу /. iu. оссес 
на поръчката.

тата на участника не отговаря г а предвар/ггелнс ооявените услов1

7.11. Длето 20 мм,20 см. да Hilbro,
Пакистан

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложена- 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начь 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.11 л  
стр.35. Единодушно, комисията приема доказателството и констатира, че предложеният параметър съответства а

тЛ2Г Чук - лек, дължина 24 см. да Hilbro, 28.0150 .25 /стрХ
Пакистан

Участника в Образец № 1 от офертата си е вписал, че брошурите, които предоставя се намират от стр.29 до 35, 
Образец № 6 -  Техническо предложение е вписал, че съответно брошурата се намира на стр.1-2 от офертат 
Комисията открива брошурата за Аутопсионен набор от неръждаема стомана на стр.34-35 от офертата. Приложена- 
от участника брошура е копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ -  свободен превод. Участника по никакъв начь 
не е маркирал търсените параметри в нея. Комисията открива наличие на търсения параметър от позиция № 7.12. г 
стр.35. Комисията открива информация за дължина на инструмента в брошурата от 19 c vi. Единодушно комисия! 
констатира, че относно параметър № 7.12. офертата на участника не отговаря на предварително обявените vchobi.
на поръчката.
За обособена позиция № 7, съгласно обявлението за обществена поръчка и документацията към нея Hh 
задължително оферине за всички номенклатурни номера от обособена позиция № 7, от ном.№ 7.1 до № 7.1
включително. С оглед направените констатации и несъответсвия в приложените доказателства, комисия!
единодушно реши, че на основание чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП участника ЕЛПАК ЛИЗИНГ“, респективно неговата офер-! 
с вх. № 110 от 22.03.2019г„ 15:06 часа, в частта за обособена позиция № 7 -  Аутопсионен набор от неръждаеь 
стомана, следва да бъде предложена за отстраняване от по -  нататъшно участие в процедурата._________________

3.1.2. Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан на всяка страница. - Липсва 
основание за отстраняване - Представен, подписан от Пламен Калайджиев -  управител и едноличен 
собственик на капитала.
3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец № 8. Липсва 
основание за отстраняване - Представена, подписана от Пламен Калайджиев -  управител и 
едноличен собственик на капитала.
3.1.4. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец №9 - Липсва основание за отстраняване 
Представена, подписана от Пламен Калайджиев -  управител и едноличен собственик на капитала.
3.1 .б.Декларация по чл.39, ал.З, т.1 б.Д от ППЗОП -  образец № 10. Липсва основание за отстраняване 
Представена, подписана от Пламен Калайджиев -  управител и едноличен собственик на капитала.
3.1.6.Участника е предоставил черно бели разпечатани заверени с гриф „Вярно с сригинала“ от него 
извадки от брошури - Липсва основание за отстраняване
3.2.Плик с предлагани ценови параметри - 1  брой,- Липсва основание за отстраняване
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С оглед на гореописаното, събраният доказателствен материал, комисията единодушно реши, че 
техническото предложение на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД - Оферта с вх. № 110 от 22.03.2019г., 
15:06 часа, относно обособени позиции № 3 и 7 не отговаря на минималните технически изисквания на 
възложителя в настоящата обществена поръчка, съгласно Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация част -  „Минимални технически и функционални характеристики“ и не се допуска до 
оценяване в тази част.

Предвид гореизложеното Комисията единодушно предлага на Възложителя на основание чл.107, 
т.2 б.“а“ от ЗОП участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД, респективно неговата Оферта с вх. № 110 от 
22.03.2019г., 15:06 часа, за частта за обособени позиции № 3 -  Лабораторен инкубатор - термостат и 
обособена позиция № 7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана да бъде отстранена от по -  
нататъшно участие в процедурата.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП Ценовото предложение на участник, чиято оферта не 
отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

След по-горе направените констатации от комисията, единодушно комисията реши, че офертата 
на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД -  Оферта с вх. № 110 от 22.03.2019г., 15:06 часа, относно 
обособена позиция № 6 съответства на предварително обявените условия на Възложителя на 
основание чл,56, ал.2 от ППЗОП.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и 
класиране на офертата участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД, респективно неговата Оферта с вх. № 110 
от 22.03.2019г., 15:06 часа, в частта за обособени позиции № 6 -  Осцилиращ електрически трион за 
аутопсии.

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 24.04.2019г.

Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците 
съгласно чл.57, ал.З от ППЗОП на 03.05.2019г. от 09:00 етаж 2, административна част на 
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, стая № 27 с отварянето на ценовите предложения на 
участниците допуснати до оценка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р.Мери Газемба -  Шошкова - В.И. началник Отделение по обща и клинична
патология чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

ЧЛЕНОВЕ: 1 .Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

2.Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД 
Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

З.Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности при "проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

4. Теодора Пенкова -  зам.директор по икономическите въпроси при МБАЛ "проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
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